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TT-THERMO KING

Stacja Serwisowa Biatystok
lezewo Stare 1

16-080 TYKOCIN

Numer:
Number

Przedstawiono przez:

Submitted by

Obiekt kalibracji:

Calibration object

Srodek transportu:
Uklad badawezy:

Test structure

Wykonawca badan:
Test performer

Wyniki sprawdzenia:

Test results

’ | stacja Serwisowa Biatystok
SWIADECTWO SPRAWDZENIA | 1 LI 16.080 Tykocin
Test Cei’[i{ﬁ('ate 14—}2( wo Stare 1
\ tel.: +48 85871 06 40
‘ fan: Mu #5671 oG A7

B

099/B1/2016
TT-Thermo King sp. z 0.0.

TKDL-SPR SN: T01986
nr identyfikacyjny: SLX E-300 30/5001240981

identification number

NACZEPA VIN: WSM00000005111546
nr identyfikacyjny: WWY 2549P

identification number

mierntk:  TES-1318 nr seryjny:070214523
measurer serial no.
modut pomiarowy: TES-1318 nr seryjny:070214523
measure unit serial no.

czujnik temperatury: PP-50-16000-6-3-4-250 nr seryjny:389

| TT-Thermo King 5p.z0.0.

temperature sensor serial no.
LUKASZ LAPINSKI
Temperatura zmierzona Temperatura zmierzona Biad wskazania
wzorcem roboczym przyrzgdem badanym error
Model temperature Temperature recorder [*C)
[*C] [*C]

Sensor 1 45,0 45,1 +0,1
-20,0 -19,8 +0.2
Sensor 2 +5.0 +4,8 -0,2
-20,0 -20,2 -0,2

Dokladno$é ukladu pomiarowego: 0,2 °C

Test structure precision

Data i miejsce badania: TYKOCIN, 2016-07-25

Place and test date

Next test until

Nastepne sprawdzenie do dnia: za {

hermo King Sp.z 0. 0.

2 n%legxssy)smm sowa Bialystok
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Kierownik Zespotu Badawczego
Test team leader

TT-THERMO KING SP. Z 0.0. Al. Krakowska 36, Grzedy, 05-555 Tarczyn,
Tel.: +48 22 208 14 01, fax: +48 22 208 14 02, e-mail: sekretariat@thermoking.com.pl
NIP: 522-22-36-208, REGON: 012844125, KRS: 0000184645;




